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Aviso de seguridad — Retirada de Lotes

smartbag - Contaminacion por Neodimio

Fecha: 4 de agosto de 2026
Estimado Cliente,

Durante una inspeccién, Fresenius Medical Care identificé una bomba defectuosa utilizada
en el proceso de fabricacién. Aunque la bomba defectuosa ya ha sido sustituida, los analisis
realizados en bolsas denominadas (*smartbags*) fabricadas anteriormente revelaron la
presencia esporadica de neodimio, un metal del grupo de los lantanidos que se habia
desprendido del accionamiento magnético de la bomba.

Aunque no se establece un limite legal para el neodimio, el nivel detectado se evalud
mediante una valoracion del riesgo toxicolégico. Dada la limitada informacion toxicol6gica
disponible sobre el neodimio, se adopté un enfoque conservador para evaluar la posible
toxicidad derivada de la ingesta cronica en adultos y nifios, utilizando también datos de
sustancias analogas pertenecientes al grupo de los lantanidos.

Fresenius Medical Care no ha recibido ninguin informe de efectos adversos para la
salud relacionados con los productos potencialmente afectados.

Sin embargo, al considerar un escenario de exposicion en el peor de los casos y aplicar
amplios margenes de seguridad, no se puede descartar la posible bioacumulacion ni los
efectos toxicoldgicos. Por tanto, debe evitarse el uso de los productos afectados para
minimizar cualquier riesgo potencial.

Es importante destacar que, durante la produccion, dos maquinas de llenado independientes
(lineas A y M) procesan un mismo lote. La bomba defectuosa se encontraba Unicamente en
la linea M.

Las bolsas estan etiquetadas para indicar si se llenaron en la linea A o en la M (véase la
imagen 1 para una vision general y la imagen 2 para mas detalles).

Solo deben dejar de utilizarse las bolsas de la linea M, mientras que las bolsas de la
linea A no se ven afectadas.

Una caja de smartbags puede contener bolsas de ambas lineas de llenado, Ay M. Esta letra
de identificacion no forma parte del numero de lote impreso en la caja. Por lo tanto, es
necesario:

1. Que identifique si tiene lotes afectados en existencias; consulte el Anexo |I.

2. Abra las cajas (i) que lleven las letras iniciales G2G o0 H2G en el lote impreso y (ii) que
tengan una fecha de caducidad comprendida entre 2027-04 y 2028-03 (véase la
imagen 2).
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3. Inspeccione los datos variables impresos en las bolsas (véase la imagen 1).

4. |dentifique con una «M» las smartbags afectadas y sepéarelas (véase la imagen 2).

5. Siga las instrucciones proporcionadas por nuestra persona de contacto local para la
devolucién o el desecho de las Smartbags con M.

Debe interrumpirse inmediatamente el uso de las *smartbags* afectadas. Consulte el
Anexo | para conocer los lotes potencialmente afectados.

|

Imagen 1. Etiguetado de smartbags: resumen del nimero de lote. La impresion en la bolsa indica si
las smartbags se llenaron en la linea A o en la M.

Page 2 of 9

Fresenius Medical Care AG, Else-Kréner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany, T +49 6172 609-0, Registered Office and
Commercial Register: Hof an der Saale, HRB 6841, VAT-ID No.: DE 811127677

Management Board: Helen Giza (Chair), Craig Cordola EdD, Martin Fischer, Dr. J6rg Haring, Charles Hugh-Jones MD, Joseph E. Turk
Chair of Supervisory Board: Michael Sen

Bank Account: Commerzbank AG, Frankfurt/Main, IBAN: DE23 5008 0000 0711 6731 00, SWIFT/BIC: COBADE FF XXX



A 4
\ 4
A\ 4

FRESENIUS
MEDICAL CARE

Imagen 2. Etiquetado de las smartbags: detalles. La letra «A» tras el nimero de lote indica que las
smartbags se llenaron en la linea A y son aptas para su uso. La letra «M» tras el nUmero de lote
indica que las smartbags provienen de lalinea My jno deben utilizarse!

Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Fresenius
Medical Care se compromete a garantizar que sus productos y servicios cumplan
sisteméticamente con los mas altos estandares de calidad y seguridad para los pacientes y
los profesionales de la salud.

Por favor, distribuya este aviso de retirada del mercado a todas las personas de su
organizaciéon que deban estar al tanto del mismo..

En caso de cualquier otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con:
Nombre : Sofia Lucas
Teléfono: +351 21 750 11 00

E-mail: sofia.lucas@freseniusmedicalcare.com

Atentamente

Juan Crespo

Director Técnico

Page 3 of 9

Fresenius Medical Care AG, Else-Kréner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany, T +49 6172 609-0, Registered Office and
Commercial Register: Hof an der Saale, HRB 6841, VAT-ID No.: DE 811127677

Management Board: Helen Giza (Chair), Craig Cordola EdD, Martin Fischer, Dr. J6rg Haring, Charles Hugh-Jones MD, Joseph E. Turk
Chair of Supervisory Board: Michael Sen

Bank Account: Commerzbank AG, Frankfurt/Main, IBAN: DE23 5008 0000 0711 6731 00, SWIFT/BIC: COBADE FF XXX


mailto:sofia.lucas@freseniusmedicalcare.com

=" FRESENIUS
MEDICAL CARE

Anexo I: jSolo smartbags con una «M» después del namero de lote podrian verse

\4

afectadas!
Cédigo del Nombre del articulo y T
articulo fecha de caducidad
smartbag 111,5
FO000064D (4.70x2) G2GE304 | G2GE305 | G2GI191 G2GI192
Expiry date 2027-04,
2027-08
G2GE201 | G2GE202 | G2GE203 | G2GE204 |G2GE211 |G2GE212 |G2GGO14 | G2GGO15
G2GG021 G2GG022 G2GG023 G2GG024 G2GG031 G2GGO033 G2GG034 | G2GGO35
G2GG143 G2GG144 | G2GG145 G2GH282 G2GH283 G2GH284 | G2GH285 G2GH291
G2GI021 G2GI175 G2GI181 G2GI182 G2GI183 G2GKO077 G2GKO078 G2GKO079
G2GK081 | G2GK083 | G2GK163 | G2GK164 | G2GK165 | G2GK233 | G2GK234 | G2GK235
G2GK241 | G2GLO61 | G2GLO62 G2GL063 G2GL064 | G2GLO65 | G2GLO71 | G2GLO72
smartbag 211.25 G2GL073 | G2GLO74 | G2GLO75 G2GL091 | G2GL101 | G2GL184 | G2GL185 | G2GL186
(4.7Lx2) G2GL191 G2GL192 G2GL193 G2GL301 G2GMO011 | G2GMO012 | G2GMO013 | G2GMO014
Expiry date 2027-04,
F0000065D 2027-06, 2027-07, G2GMO021 | G2GMO022 | G2GMO091 | G2GM092 | G2GM093 | G2GM094 | G2GM095 | G2GM101
2027-08, 2027-09, G2GM173 | G2GM175 | G2GM181 | G2GM182 | G2GM183 | G2GM184 | G2GM193 | G2GM194
2027-10, 2027-11,
2027-12, 2028-01, G2GM195 | G2GM221 | H2GA161 |H2GA162 |H2GA163 |H2GA164 | H2GA221 | H2GA222
2028-02
H2GA223 | H2GA224 | H2GA225 | H2GA231 |H2GA232 |H2GA233 |H2GA234 |H2GA251
H2GA261 | H2GB054 | H2GBO55 | H2GB061 |H2GB062 |H2GB063 |H2GB064 | H2GB091
H2GB133 H2GB134 H2GB135 H2GB151 H2GB161 H2GB162 H2GB163 H2GB164
H2GB165 H2GB171 H2GB172 H2GB193 H2GB194 H2GB195 H2GB201 H2GB202
H2GB203 | H2GB204 | H2GC026 |H2GCO31 |[H2GCO032 |[H2GCO33 |H2GCO034 | H2GC041
H2GC042 | H2GC043 | H2GC121 |H2GC122 |[H2GC123 |H2GC124 |H2GC125 |H2GC131
H2GC132 | H2GC133
G2GE261 | G2GE262 | G2GE263 | G2GE264 | G2GE265 |G2GE271 | G2GE272 | G2GF061
G2GF062 | G2GF063 | G2GF064 | G2GF191 | G2GF192 |G2GF201 | G2GF251 | G2GF252
G2GF253 | G2GF254 | G2GF255 | G2GF261 | G2GF262 | G2GF263 | G2GF264 | G2GF271
G2GG084 | G2GGO85 | G2GG091 | G2GG092 | G2GG093 | G2GG094 | G2GG151 | G2GG152
smartbag 211.5 G2GG153 | G2GG154 | G2Gl032 G2GI033 G2GI034 G2GI093 G2Gl094 G2GI095
(4'7,LX2) G2GI101 G2GI102 G2GI103 G2GI161 G2GI162 G2Gl242 G2GI243 G2Gl244
Expiry date 2027-04,
2027-05, 2027-06, G2GI251 G2GI252 G2GK211 G2GK212 G2GK213 G2GK214 G2GK215 G2GL114
FO000066D
2027-08, 2027-09, G2GL121 | G2GL122 | G2GL123 G2GL124 | G2GL125 | G2GL126 |G2GL127 |G2GL131
2027-10, 2027-11,
2027-12, 2028-01, G2GMO032 | G2GMO033 | G2GMO034 | G2GMO041 | G2GM042 | G2GMO043 | G2GM044 | G2GM045
2028-02, 2028-03
H2GA201 | H2GA202 | H2GA203 |H2GA204 |H2GB111 |H2GB112 |H2GB113 |H2GB114
H2GB205 | H2GB231 | H2GB232 |H2GB233 |[H2GB234 |H2GB235 |H2GB236 |H2GC175
H2GC181 | H2GC182 |H2GC183 |H2GC231 |[H2GC232 |[H2GC233 |H2GC234 | H2GC235
H2GC241 | H2GC242 | H2GC243 | H2GC244 |H2GDO72 |H2GDO73 |H2GD074 | H2GDO75
H2GD076 | H2GD081
smartbag 311,25 G2GE232 | G2GE233 | G2GE235 | G2GE236 |G2GF302 |G2GF303 | G2Gl044 G2GK084
FO000067D (4.7Lx2)
Expiry date 2027-04, G2GK085 | G2GK091 | G2GL171 G2GL172 G2GL173 | G2GL174 H2GC184 | H2GC185
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2027-05, 2027-08,
2027-09, 2027-10, H2GC191 | H2GC262
2028-02

G2GE213 | G2GE214 | G2GE221 | G2GE222 | G2GE223 | G2GE224 | G2GE225 | G2GE231

G2GFO011 G2GF012 G2GF021 G2GF022 G2GF023 G2GF173 G2GF174 G2GF181

G2GF182 G2GF183 G2GF184 G2GF185 G2GG164 | G2GG165 | G2GG171 | G2GH265

smartbag 311,5

(4.71x2) G2GH271 | G2GH272 | G2GH273 | G2GH274 |G2GH281 |G2GI084 | G2GI091 | G2GI092
Expiry date 2027-04,

2027.05, 2027-06, G2GI163 | G2GI171 |G2GI172 |G2GI173 | G2GI174 |G2GK171 | G2GK172 | G2GK173

FO000068D | 2027-07, 2027-08, G2GK174 | G2GK191 |G2GK201 |G2GK202 |G2GK203 |G2GK204 |G2GL132 |G2GL133
2027-09, 2027-10,

2027-11, 2027-12, G2GL134 | G2GL141 |G2GL282 |G2GL283 |G2GL284 |G2GM151 | G2GM152 | G2GM153

;8;?8;’ 2028-02, G2GM154 | G2GM155 | G2GM161 | H2GA205 | H2GA211 |H2GA212 | H2GA213 | H2GB094
H2GB095 | H2GB096 | H2GB101 |H2GB102 |H2GB103 |H2GB104 |H2GB174 |H2GB181
H2GB182 |H2GB245 |H2GB251 |H2GB252 |H2GB253 |H2GB254 |H2GB255 |H2GC192
H2GC193 |H2GC194 |H2GC195 |H2GC201 |H2GC202 |H2GC203 | H2GDOS3
G2GE161 | G2GE162 |G2GE163 |G2GE164 |G2GE273 |G2GE274 |G2GE281 | G2GE282
G2GE283 | G2GE284 | G2GE285 |G2GE286 |G2GE291 |G2GE292 | G2GE293 | G2GE294
G2GE295 | G2GE301 |G2GE302 |G2GE303 |G2GF133 |G2GF161 |G2GF162 | G2GF163
G2GF164 | G2GF165 |G2GF171 |G2GF172 |G2GG032 |G2GGO41 |G2GG042 | G2GG043
G2GG172 | G2GG173 | G2GH251 |G2GH252 |G2GH253 |G2GH254 | G2GH255 | G2GH261
G2GH262 | G2GH263 | G2GH264 |G2GI0S1 | G2GI0S2 | G2GIOS3 | G2GI211 | G2GI221

smartbag 211,75

(4.702) G2GI222 | G2GI223 | G2GI224 | G2GKO64 | G2GKO65 | G2GKO71 | G2GKO72 | G2GKO73

Expiry date 2027-04, G2GK074 | G2GKO75 | G2GKO76 | G2GK103 | G2GK131 |G2GL181 |G2GL182 |G2GL271

2027-05, 2027-06,

FO000232D | 557,67, 2027-08, G2Gl272 |G2GL273 |G2GL274 |G2GL275 |G2GM111 |G2GM112 | G2GM113 |G2GM114
2027-09, 2027-10, G2GM115 | G2GM121 | G2GM122 | G2GM123 | G2GM124 | G2GM141 | G2GM185 | G2GM186
2027-11, 2027-12,

2028-01, 2028-02 G2GM191 | G2GM192 | G2GM232 | G2GM233 | H2GAO71 | H2GAO72 | H2GAO73 | H2GAO74

H2GAO75 | H2GA081 | H2GA082 | H2GA083 | H2GA084 | H2GAO85 | H2GA273 | H2GA274

H2GA275 | H2GA281 | H2GA282 | H2GA283 | H2GA284 | H2GA285 |H2GA291 | H2GB106

H2GB261 | H2GB262 | H2GB263 | H2GB264 |H2GB265 |H2GB271 |H2GB272 |H2GB273

H2GB274 | H2GB275 | H2GCO52 | H2GCO53 |[H2GCO63 | H2GCO65 |H2GC134 | H2GC135

H2GC161 | H2GC162 | H2GC163 |H2GC164 |H2GC165 |H2GC171 |H2GC172 | H2GC204

H2GC221

G2GF105 G2GF112 G2GG212 | G2GG213 | G2GG214 | G2GG215 | G2GG221 | G2GG222

smartbag CA 211,5 G2GG223 | G2GG224 | G2GG231 | G2GG232 | G2GG233 | G2GG234 | G2GG235 | G2GI291
(4'7,LX2) G2GI292 G2GI293 G2GI294 G2GI295 G2GI301 G2GI302 G2GK294 | G2GK295
Expiry date 2027-05,

F00005286 2027-06, 2027-08, G2GK301 | G2GK302 | G2GK303 |G2GK304 |G2GK311 |G2GL201 G2GL202 G2GL203

2027-09, 2027-10,

2027-12, 2028-01, G2GL204 | G2GL205 G2GL211 G2GL212 H2GA091 | H2GA092 | H2GA093 | H2GA09%4

2028-02 H2GA121 | H2GA122 |H2GA123 |H2GA124 |H2GA125 |H2GA131 |H2GA132 |H2GA133

H2GA134 | H2GB021 | H2GB022 |H2GB023 |[H2GB024 |H2GB025 |H2GC114 |H2GC115

smartbag CA 311,5 G2GF114 | G2GF122 | G2GG253 | G2GG254 | G2GG271 | G2GG281 |G2GG282 | G2GG283
(4'7,LX2) G2GG284 | G2GG291 | G2GG292 | G2GG293 | G2GG294 | G2GG297 | G2GI303 G2GI304
Expiry date 2027-05,

F00005287 2027-06, 2027-08, G2GKO11l | G2GKO12 | G2GKO13 | G2GKO014 | G2GK015 |G2GK016 |G2GK021 | G2GLO33

2027-09, 2027-10,

2027-12, 2028-01, G2GL034 | G2GLO41 G2GL042 G2GL043 G2GL213 G2GlL214 | G2GL231 G2GL241

2028-02 H2GA142 | H2GA143 |H2GA144 |H2GA151 |H2GA152 |H2GB031 |H2GBO032 |H2GB033
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| ‘ ‘HZGBO34 ‘HZGCO95 ‘HZGClOl ‘HZGClOZ ‘HZGC103
G2GF091 | G2GF092 | G2GF093 | G2GF094 | G2GF101 | G2GF103 | G2GG298 |G2GG301
G2GG302 | G2GG303 | G2GG304 | G2GG305 |G2GG311 | G2GG312 | G2GG313 | G2GG314
G2GHO011 | G2GH012 | G2GHO013 | G2GI253 | G2GI254 | G2GI255 | G2GI261 | G2GI262
smartbag CA 211,75
(4.71x2) G2GI263 | G2GK033 | G2GKO51 | G2GKO61 | G2GK062 | G2GK063 | G2GK242 | G2GK243
Expiry date 2027-05, G2GK244 | G2GK245 | G2GK246 | G2GK247 | G2GK248 | G2GK261 | G2GK271 | G2GK272
FO0005537 | 2027-06, 2027-07,
2027-08, 2027-09, G2GK273 | G2GL044 | G2GL045 | G2GLO51 |G2GLO52 | G2GLO53 | G2GL243 | G2GL244
;gg-ég,zoy-lz, G2GL251 | G2GL252 |G2GL253 |G2GL254 | G2GL255 | G2GL261 |G2GL262 | G2GL263
G2GL264 | H2GA153 | H2GA154 | H2GA155 |H2GA292 | H2GA293 | H2GA294 |H2GA295
H2GA301 | H2GA302 |H2GA303 |H2GA304 |H2GC105 |H2GC106 |H2GC111 |H2GC112
H2GC113
smartbag CA 311,75 G2GG237 | G2GG241 | G2GG242 | G2GG243 | G2GG244 | G2GG245 | G2GG251 | G2GG252
(4.71x2)
FO0005538 | Expiry date 2027-06, G2GK024 | G2GK025 | G2GK026 |G2GK031 |G2GK032 |G2GK274 | G2GK275 | G2GK281
2027-09, 2027-10,
202801, 2028-02 G2GK282 | G2GK283 | G2GK284 | G2GK285 | G2GK291 | G2GK292 |G2GK293 | G2GL242
H2GB044 | H2GCO81 | H2GC091 |H2GC092 | H2GC093 | H2GC094
smartbag CA 211.5
FO0006557 (4'2."’(2) G2GG182 | G2GG183 |G2GG184 |G2GG211 |G2GK312 | H2GA135
Expiry date 2027-06,
2027-09, 2027-12
smartbag CA 411.5
(4.21x2)
FO0006560 Expiry date 2027-05, G2GF131 | G2GL021 | H2GB043
2027-10, 2028-01
smartbag 111.25 (4.7L
FO0006883 x2) G2GM107
Expiry date 2027-11
smartbag 411,25 (4.7L
x2)
F00007041 Expiry date 2027-04, | G2GE234 |G2GF304 |G2GGO11 |G2GK232 |H2GC021 |H2GC022
2027-05, 2027-06,
2027-09, 2028-02
smartbag CA 211,50-
0.75 (4.2L x2)
F00007043 Expiry date 2027-08, G2GI264 | H2GA141 | H2GB173
2027-12, 2028-01
smartbag CA 311,50-
FO0007046 0'75.’(4'2“2) G2GG236 | G2GK023 | G2GK313 | G2GK314 | H2GB042
Expiry date 2027-06,
2027-09
smartbag 311.75 (4.7L
FO0007575 x2) G2GF024
Expiry date 2027-05
smartbag 411.50 (4.7L
x2)
FO0007576 Expiry date 2027-11, G2GM106 | H2GB105
2028-01
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smartbag 111.25 (4.2L
FO0007957 x2) G2GK094
Expiry date 2027-09
smartbag 111.50 (4.2L
x2)
FO0007958 Expiry date 2027-06, G2GG105 G2GG111 H2GDO082
2028-03
G2GF031 G2GF032 G2GF033 G2GF034 G2GF035 G2GF041 G2GF042 G2GF043
G2GF044 G2GF051 G2GG112 | G2GG113 | G2GG114 | G2GG1l15 | G2GGlle |G2GG141
smartbag 21125 (4.2 | G2GG142 | G2GH293 | G2GH294 | G2GH295 | G2GI011 | G2GI012 | G2GIO13 | G2Gl081
x2) G2Gl082 G2GI083 G2Gl184 G2GI185 G2Gl186 G2GK144 G2GK151 G2GK152
Expiry date 2027-05,
Fooo07ess | 2027-06, 2027-07, G2GK153 | G2GK154 |G2GK161 |G2GK162 |G2GL102 |G2GL103 |G2GL104 |G2GL111
2027-08, 2027-09, G2GM102 | G2GM103 | G2GM104 | G2GM105 | G2GM164 | G2GM165 | G2GM171 | G2GM172
2027-10, 2027-11,
2027-12, 2028-01, G2GM222 | G2GM223 | G2GM224 | H2GA191 H2GA192 H2GA193 H2GA262 H2GA263
2028-02
H2GA264 H2GB045 H2GB051 H2GB052 H2GB053 H2GB092 H2GB093 H2GB183
H2GB184 H2GB185 H2GB191 H2GB192 H2GC263 H2GC264 H2GC265 H2GC271
H2GC272 H2GC273
G2GE191 G2GE192 G2GE193 G2GE194 G2GE195 G2GF052 G2GF053 G2GF054
G2GF055 G2GG012 | G2GGO13 | G2GGO71 | G2GGO72 | G2GGO73 | G2GGO81 | G2GG082
smartbag 211.50 (4.2 | G26G083 | G2GG161 |G2GG162 |G2GG163 |G2GI014 | G2GIO1S | G2GI022 | G2GI023
x2) G2GI024 G2GI025 G2GI031 G2GI232 G2GI233 G2GI234 G2GK132 G2GK133
Expiry date 2027-04,
Fo0007960 | 202705, 2027-06, G2GK134 | G2GK135 |G2GK141 |G2GK142 |G2GK143 |G2GK221 |G2GK222 |G2GK223
2027-08, 2027-09, G2GK224 G2GL112 G2GL113 G2GMO023 | G2GM024 | G2GMO025 | G2GMO031 | G2GM162
2027-10, 2027-11,
2027-12, 2028-01, G2GM163 | G2GM225 | G2GM231 | H2GA194 H2GA195 H2GB115 H2GB121 H2GB122
2028-02, 2028-03
H2GB123 H2GB124 H2GB125 H2GB241 H2GB242 H2GB243 H2GB244 H2GC044
H2GC045 H2GCO051 H2GC173 H2GC174 H2GC245 H2GC251 H2GC252 H2GC253
H2GC254 H2GC274 H2GD071
smartbag 211.75 (4.2L | G2GG044 | G2GG061 | G2GG174 | G2GG181 | G2GK101 G2GK102 G2GL183 G2GL281
X2)
FO0007961 Expiry date 2027-06,
2027-09, 2027-10, H2GA271 H2GA272 H2GB107
2027-12, 2028-01
smartbag 311,25 (4.2L | G2GF272 G2GF273 G2GF291 G2GF301 G2GG101 | G2GG102 | G2GG1l03 | G2GG1lo4
x2)
Expiry date 2027-05, | G2GI041 | G2GI042 | G2GI043 | G2GI225 | G2GI231 | G2GK092 | G2GKO93 | G2GK225
F00007962 | 2027-06, 2027-08, G2GK231 |G2GL142 |G2GL143 |G2GL144 |G2GL161 |G2GMO51 | G2GMO52 | G2GMO53
2027-09, 2027-10,
2027-11, 2027-12,
2028-01, 2028-02 H2GA214 H2GB131 H2GB132 H2GC023 H2GC024 H2GC025 H2GC255 H2GC261
smartbag CA 311,5
(4.2Lx2)
F0002007D Expiry date 2027-05, G2GF124 G2GK022 G2GLO31 G2GL032 H2GB035 H2GB041
2027-09, 2027-10,
2028-01
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Formulario de respuesta del cliente

Dispositivos afectados que deben devolverse (por favor, indique cuales):

Nombre del producto

Cddigo
producto

de

Lote(s)

Ndmero
bolsas

de

FSN: Retirada de lote — smartbag - Contaminacion por neodimio

Representante de la Clinica o hospital:

Nombre de la clinica o hospital:

Direccién de la clinica o hospital:

Ciudad

Cddigo Postal

Por favor, rellene para la comprobacion de la eficacia reglamentaria:

Firma:

He leido la Notificacion adjunta y entiendo las instrucciones adjuntas:

Nombre:

Fecha:

Envie este formulario de respuesta al cliente a través de uno de los siguientes

métodos:
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o Devuelva este formulario firmado a su representante de Fresenius Medical Care

Envie el formulario firmado por correo electronico a sofia.lucas@freseniusmedicalcare.com
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