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Segunda adenda: ¡Aviso importante de seguridad! 
Posible fallo de la ventilación automática  

debido a un fallo en la electrónica del motor 

 

Cadena de caracteres de la fecha de fabricación incorrecta en los UDI 

proporcionados con nuestro 

Atlan - Anexo: Aviso importante de seguridad!, con fecha de abril de 2026 

 

 

Estimado señor o señora: 

 

Debido a un problema técnico, los UDI que facilitamos en nuestro último Aviso de Seguridad de 

Campo contienen una cadena incorrecta en la sección (11) correspondiente a la fecha de 

fabricación. 

 

UDI 

(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0311(93)8621300-15 

Fig. 1 – Sección de cadena (11) incorrecta 

 

Para identificar correctamente los productos afectados, basta con comparar la sección (21) de la 

cadena del número de serie con los números de serie que figuran en el etiquetado de sus 

productos (véase la imagen 3). 

 

UDI 

(01)04048675556343(11)240109(21)ASSN-0311(93)8621300-15 

Fig. 2 – Sección de la cadena del número de serie (21) 
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Fig. 3 – Etiqueta del dispositivo con el número de serie [SN] 

Lamentamos las molestias causadas por este error. 

Firmado en la version inglesa original

Makoto Onda 

Global Product Manager, Atlan family 

Business Unit Therapy, Anesthesiology 


