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Nota de seguridad URGENTE: ACTUALIZACIÓN 
Referencia: El desgaste mecánico del control de mesa flotante en sistemas Azurion de Philips, puede 

implicar una disponibilidad limitada o pérdida de movimientos longitudinales y transversales de la mesa, 

además de laceraciones, C&R 2024-IGT-BST-023 
 

Agosto de 2026 

Estimado cliente: 
 

Philips emite esta comunicación para aclarar la aplicabilidad de la Nota de seguridad urgente (FSN) 

correspondiente a la referencia de Philips C&R 2024-IGT-BST-023, publicada originalmente el 24 de 

abril de 2026 (se adjunta copia). 
 

Philips ha constatado que algunos clientes que utilizan sistemas Azurion configurados con una mesa 

para quirófano híbrido han recibido la comunicación anterior. El problema descrito en la referencia de 

Philips C&R 2024-IGT-BST-023 no aplica a los sistemas configurados con una mesa de quirófano 

híbrido. 
 

El problema descrito en la referencia de Philips C&R 2024-IGT-BST-023 solo es aplicable a los sistemas 

Azurion equipados con los modelos de mesa de paciente de Philips que figuran en la Tabla 1. 

 

El tipo de mesa de paciente y el número de modelo pueden identificarse en la etiqueta de 

identificación de la mesa, que se encuentra en la base de dicha mesa. 

 

Tipo de mesa Número de 
modelo 

 

AD7XNT* 30000875326x 
30000875329x 
30000906201x 
45980060532x 

AD7XT 30001012598x 
45980060531x 

Tabla 1: Modelos de mesa de paciente de 
Philips 

Figura 1: Etiqueta de identificación de la mesa 
 

 

Los sistemas Azurion equipados con mesas de quirófano híbrido no se ven afectados por el problema 

descrito en la referencia de Philips C&R 2024-IGT-BST-023. Si su organización utiliza otros sistemas 

Azurion equipados con alguno de los modelos de mesa de paciente que figuran en la Tabla 1, la Nota 

de seguridad original sigue siendo aplicable a dichos sistemas.  
 

Philips lamenta cualquier inconveniente o confusión que esta comunicación haya podido causar. 

Nuestra máxima prioridad sigue siendo mantener un alto nivel de seguridad para los pacientes y de 

calidad de los productos. No es necesario responder a esta carta de aclaración. 
 

Si necesita información adicional o asistencia, póngase en contacto con su representante local de 

Philips. 

Atentamente, 
 

 

Marjan Vos 

Jefe de calidad de IGT Systems 


